VERBALE

L'anno duemilaventitre il giorno 27 del mese di ottobre, alle ore 12,00, presso gli Uffici della
U.0.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica, Via Provinciale Spirito Santo in Reggio
Calabria, si & riunita la Commissione di gara nominata con Deliberazione n. 838 del
16/10/2023 per I'aggiudicazione della procedura negoziata in oggetto. ==============

-  Dr. Antonio Armentano- Presidente ================-=-=-===-==---meoeoooommo

- D.ssa Giulia Adriana Calafiore - Componente sss================z======z=====

- Dr. Francesco Ferrara - Segretario Verbalizzante =============================
Preliminarmente il Segretario Verbalizzante acquisisce - ex art. 93, D. Lgs. n. 36/2023,
relativamente all'inesistenza della cause di incompatibilita. e, auindi. all'assenza di eventuale
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conflitto di interesse, anche potenziale - le dichiarazioni dei componenti della Commissione
de qua, allegate al presente verbale. ==ssss=========z==============s==z===========
La Commissione prende atto che entro il termine di scadenza della gara, sono pervenute le
offerte delle seguenti Ditte:

Lotto n. 1: Draeger

Lotto n. 2: Draeger, PF Medical e Omnia Hospital Office

La Commissione procede inizialmente all'esame della documentazione amministrativa che
risulta conforme a quanto richiesto sulla piattaforma MEPA e pertanto ammette le ditte
partecipanti alla fase successiva di gara.

La Commissione procede quindi alla verifica e all'esame della documentazione tecnica,
depositata sulla piattaforma MePA, dalle Ditte partecipanti.

Alle ore 12,40 la Commissicne rinvia i lavori a lunedi 30/10/2023 alle ore 12,00

Del che viene redatto il presente verbale, che, previa lettura, viene confermato e sottoscritto come

segue. t
Dott. Antonio Armentano M WK/
& (2

Dott.ssa Giulia Adriana Calafiore (7

Dr. Francesco Ferrara (Segretario Verbalizzante)

Dott. Romano Britt P e d
:[\ lv[\--






VERBALE

L'anno duemilaventitre il giorno 30 del mese di ottobre, alle ore 12,00, presso gli Uffici della
U.0.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica, Via Provinciale Spirito Santo in Reggio
Calabria, si & riunita la Commissione di gara nominata con Deliberazione n. 838 del
16/10/2023 per Vaggiudicazione della procedura negoziata in oggetto. =======c=c====
Sono present[ per 1] G 0 M e e ]

- Dr. Antonio Armentano- Presidente ===========z=z=====sczccczszzzs=====

- D.ssa Giulia Adriana Calafiore - Componente ========z===============zz=======

- Dr. Romano Britti - Componente EES==S=SS==S=S——————=——-—o=mmmmm e —_——=———

- Dr. Francesco Ferrara - Segretario Verbalizzante ============z=z=z=======z=======
La Commissione prende atto che entro il termine di scadenza della gara, sono pervenute le
offerte delle seguenti Ditte:
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Lotto n. 1: Draeger

Lotto n. 2: Draeger, PF Medical e Omnia Hospital Office

La Commissione prosegue i lavori con I'esame della documentazione tecnica e I'attribuzione
dei punteggi come segue:

LOTTO 1 VENTILATORE PER ANESTESIA COMPATIBILE CON RISONANZA MAGNETICA

Ditta Draeger . Dall’'esame della documentazione tecnica presentata, risulta che il sistema
offerto & in linea con la richiesta di questo G.O.M.

La Commissione all'unanimitd procede quindi all’attribuzione dei punteggi tecnici come

segue:
Caratteristiche generali e specifiche tecniche Max punti 20 Ottimo 20
Sistema di sicurezza e gestione emergenze Max punti 10 Ottimo 10
Sisterna Pneumatico di ulima generazione Max punti 10 Ottimo 10
Modalita di ventilazione Max punti 10 Ottimo 10
Avvicinamento all'apparecchiatura fino ad una | Max punti 10 Ottimo 10
potenza di campo minore o uguale a 40 mT.

Caratteristiche del monitor multiparametrico Max punti 10 Ottimo 10
Punteggio totale 70 punti 70 punti

i_.OTTO N.2 Workstation per Anestesia Carrellato

Ditta Draeger . Dall'esame della documentazione tecnica presentata, risulta che il sistema
offerto ¢ in linea con la richiesta di questo G.0.M.

La Commissione all'unanimita procede quindi all’attribuzione dei punteggi tecnici come
segue:

: Giudizio Punteggio
Caratteristiche generali e specifiche tecniche Max punti 20 Ottimo 20
sisterni di sicurezza e gestione emergenza Max punti 15 | Ottimo 15
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Ditta PF MEDICAL. Dall’'esame della documentazione tecnica presentata, risuita che il sistema

offerto é in linea con la richiesta di questo G.0.M.

La Commissione all'unanimita procede quindi all'attribuzione dei punteggi tecnici come

segue: 1
~ | Giudizio Punteggio
Caratteristiche generali e specifiche tecniche Max punti 20 | Buono 15
sistemi di sicurezza e gestione emergenza i Maxpunti15 | Buono 11,25
| Sistema Pneumatico di ultima generazione | Max punti 15 | Sufficiente 7,5
Modalita di ventilazione | Max punti 10 | Ottimo 10 i
Caratteristiche del monitor multiparametrico | Max punti 10 | Ottimo ) 10
| SEHE Totale punteggio D370

Ditta Omnia Hospital Office . Dall'esame della documentazione tecnica presentata, risulta
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La Commissione ali'unanimita procede quindi all'attribuzione dei punteggi tecnici come

i

1125

segue:

Giudizio Punteggio

Caratteristiche generali e specifiche tecniche Max punti 20 | Ottimo 20
sistemi di sicurezza e gestione emergenza Max punti 15 | Ottimo 15
Sistema Pneumatico di ultima generazione Max punti 15 | Ottimo 15
Modalita di ventilazione Max punti 10 | Ottimo 10
Caratteristiche del monitor multiparametrico Max punti 10 | Ottimo 10
Totale punteggio 70

Si procede quindi ad inserire sulla piattaforma MEPA i punteggi di cui sopra ed all'apertura
delle offerte economiche. Le risultanze vengono riportate nel seguente prospetto:

Lotto 1 203
Ditta | Punteggt'o Prezzo
' _complessivo offerto
Draeger 100 86.472,00
Lotto 2
Ditta Puntegg?o Prezzo
AT I complessivo offerto
_ Draeger 91,89 23.231,00 |
PF Medical 83,75 | 28.060,00
Omnia Hospital 100 /23.000,00
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I lavori si concludono alle ore 13,00.
Del che viene redatto il presente verbale, che, previa lettura, viene confermato e sottoscritto come

segue. ]
Dott. Antonio Armentano M M

Dott.ssa Giulia Adriana(_‘&ﬁore s

Dott. Romano Britti = 7% v 4 ﬁ
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